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Zgodnie z art. 135 ust.2 Ustawy Prawo zaméwiers publicznych ponizej zamieszcza sie tres¢ pytan

i odpowiedzi dotyczgcych przetargu nieograniczonego pn. ,Dostawa sprzetu medycznego”
Czes¢ | Przenosny aparat USG z glowicg convex i liniowg 4 szt:

1. Czy Zamawiajgcy dopu$ci do postgpowania aparat USG o wadze 8,1 kg (bez gtowic)? Réznica 0,1
kg bedzie niezauwazalna przy przenoszeniu aparatu i nie ma wplywu na jakos¢ diagnostyczng oraz
wygode uzytkowania.

ODPOWIEDZ : Zamawiajgcy wyraza zgode.

2. Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania aparat USG posiadajacy zakres czestotliwosci pracy
od 1,5 do 16 MHz? Réznica w jakosci obrazu przy takim zakresie czestotliwosci bedzie
niezauwazalna i nie wptynie na jako$¢ diagnostyki.

ODPOWIEDZ : Zamawiajgcy zmienia zapis na ,Czestotliwosé pracy minimalny zakres: od 2MHz
do 16MHz"

3. Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania aparat USG z od$wiezaniem obrazu (Frame Rate) dla
trybu B 400 obrazéw/s ale z od$wiezaniem dla trybu B+CD na tym samym poziomie? Wiekszo$é
producentéw podaje maksymalng predko$¢ odéwiezania dla parametréw obrazu zupelnie nie
diagnostycznych. Ustawienie parametréw na poziomie umozliwiajgcym diagnostyke skutkuje
uzyskaniem odswiezania obrazu poréwnywalnego dla poszczegdlnych aparatéw. Natomiast przy
badaniach z kolorowym Dopplerem od$wiezanie w naszym aparacie bedzie zdecydowanie
szybsze.

ODPOWIEDZ : Zamawiajgcy wyraza zgode.

4. Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania aparat USG z zakresem PRF dla Dopplera
Kolorowego 100 Hz do 15,5 kHz? Taka réznica PRF w gérnym zakresie nie wptynie na jako$c¢
diagnostyki biorgc pod uwage, ze Doppler Kolorowy stuzy zobrazowaniu przeptywu a do pomiaru
predkosci stuzy Doppler spektralny.

ODPOWIEDZ : Zamawiajgcy wyraza zgode.

5. Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania aparat USG dla ktérego producent w danych
technicznych nie podaje minimalnej wartosci PRF dla Dopplera Pulsacyjnego ale ktérego gérna
wartos¢ PRF wynosi 24 kHz? Dolne warto$ci PRF i tak wycinane sg przez tzw. filtr scienny (WF)
aby wyeliminowa¢ zaktécenia wynikajgce z ruchu tkanek a wyzsza warto$¢é PRF w goérnym

przedziale pozwoli na pomiar duzo wyzszych predkosci.

ODPOWIEDZ : Zamawiajgcy wyraza zgode.
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6. Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania aparat USG posiadajgcy glowice liniowg o zakresie
czestotliwosci pracy 3,7 — 13,1 MHz oraz szerokosci pola skanowania 37,7 mm? Szeroko$c¢ pola
skanowania minimalnie rézni sie od wymaganej i bedzie niezauwazalna podczas diagnostyki (0,3
mm). Nizsza czestotliwos¢ gtowicy pozwoli z kolei na lepszg penetracje w gtagb tkanki oraz
uzyskanie wyzszej jakosci obrazéw elastograficznych szczegoinie w glebszych warstwach przy
niewielkiej (wrecz znikomej) utracie jakosci obrazu w trybie B.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie wyraza zgody, modyfikuje zapis dot. czestotliwosci glowicy ha: W
zestawie glowica liniowa o czestotliwosci pracy w zakresie minimalnym 7-16 MHz, szeroko$¢ pola

skanowania 40mm +/- 2mm.

Czesé Il Aparat USG z glowica sektorowg 1 sztuka:

1. Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania nowoczesny, bardzo lekki (3,5 kg z akumulatorem),
wysokiej klasy aparat USG z pamigcig Cine Loop wynoszacg 25 492 klatki ale z mozliwoscig zapisu
petli obrazowych na dysku twardym retrospektywnie do 120 sek. oraz prospektywnie do 480 sek.?
Dlugo$¢ pamieci podrecznej na poziomie 25 000 klatek jest az w nadmiarze wystarczajgca do
wygodne;j i doktadnej diagnostyki. Jezeli zachodzi bardzo rzadka potrzeba uzyskania dtuzszych
petli obrazowych to mozna wykorzystac zapis na dysku twardym zgodnie z opisem w pytaniu. Petle
te mozna wygodnie i bez problemu wywota¢ w trakcie badania w celu dokonania analizy i
pomiarow.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy wyraza zgode.

2. Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat USG z dyskiem
twardym SSD o pojemnos$ci 128 GB? Aparat ten moze by¢ zaoferowany z dyskiem HDD 1 TB ale
zastosowanie dysku SSD sprawia, ze aparat pracuje wydajniej.

ODPOWIEDZ : Zamawiajgcy nie modyfikuje zapiséw SWZ.

3. Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat USG w wielu
parametrach znacznie przewyzszajgcy wymagania (m.in. zakres czestotliwosci 1,2 — 23 MHz,
dynamika obrazu 2D 350 dB, gtgbokos¢ penetracji do 40 cm i inne) z predkoscig odswiezania
obrazu 2D 610 Hz? Wiekszo$¢ producentéw podaje maksymalng predkosé odswiezania dla
parametréw obrazu zupetnie nie diagnostycznych. Ustawienie parametrow na poziomie
umozliwiajgcym diagnostyke skutkuje uzyskaniem od$wiezania obrazu poréwnywalnego dla
poszczegolnych aparatow.

ODPOWIEDZ : Zamawiajgcy modyfikuje parametr na ,Predko$¢ odswiezania obrazu 2D min.
1000 HZ"
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4. Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat USG w wielu
parametrach znacznie przewyzszajgcy wymagania z glowicg sektorowg o kacie obrazowania 90
stopni? Oferowana przez nas glowica spetnia pozostate wymagania a kgt 90 stopni jest
standardem stosowanym przez wiekszo$¢ producentéw aparatow USG. Wiegkszy kat niewiele
wnosi do jako$ci diagnostyki a skutkuje rozproszeniem linii obrazowych na wiekszym polu co
zmniejsza rozdzielczo$é obrazu.

5. ODPOWIEDZ Zamawiajgcy wyraza zgode pod warunkiem zachowania pozostatych
parametréw glowicy.

Dotyczy czescilill

1. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydluZzenie czasu naprawy w przypadku koniecznosci
sprowadzenia czesci zamienny z zagranicy do 10 dni roboczych?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy wyraza zgode.
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