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Zgodnie z art. 135 ust.2 Ustawy Prawo zaméwien publicznych ponizej zamieszcza sie tresé
pytan i odpowiedzi dotyczagcych przetargu nieograniczonego pn. ,Dostawa urzadzen
i materiatéw medycznych”

W nawigzaniu do reguly zachowania zasad rownego traktowania, uczciwej konkurenciji i
przejrzystosci wynikajacej z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
oraz pozniejszych nowelizacji przesytamy kilka pytan dotyczgcych aparatéw USG. Odpowiedzi
dopuszczajgce pozwolg na ztozenie oferty na urzadzenie majgce zastosowanie w wiodgcych
osrodkach klinicznych nie tylko w Polsce, Europie ale i na $wiecie. Ponadto pozwoli na
zachowanie zasady réwnego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystosci w ramach

organizowanego przez Zamawiajgcego postepowania przetargowego.

Pytania — Czes¢ | Przenoény Aparat USG z gtowicg convex i liniowg - 4 sztuki

1. Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie o wadze maksymalnej 8,2 kg?
ODPOWIEDZ; Zamawiajgcy wyraza zgode.

2. Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie, ktdrego zakres czestotliwosci wynosi 1,7 — 16
MHz?

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy zmienia zapis na ,Czestotliwosé pracy minimalny zakres: od 2MHz
do 16MHz"

3. Czy Zamawiajacy dopusci aparat, ktérego odswiezanie w trybie B-mode wynosi 400
obrazéw/s?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyraza zgode.

4. Czy Zamawiajacy dopusci aparat o minimalnym zakresie PRF Dopplera Kolorowego
oraz Pulsacyjnego 0,1 — 15,5 kHz?
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy wyraza zgode.

5. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat wyposazony w gfowice liniowg o zakresie
czestotliwosci 3,2 — 11,2 MHz?
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy nie wyraza zgody, modyfikuje zapis dot. czestotliwosci gtowicy na: W

zestawie gtowica liniowa o czestotliwosci pracy w zakresie minimalnym 7-16 MHz, szeroko$é pola

skanowania 40mm +/- 2mm.
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Pytania — Czes$¢ Il Przenosny Aparat USG z gtowica sektorowg -1 sztuka

1. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat o niezaleznych cyfrowych kanatach min. 82 0007

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

2. Czy Zamawiajacy dopusci aparat, ktérego dynamika systemu wynosi 240 dB?

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy modyfikuje zapis na ,Dynamika systemu min. 240dB”

3. Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie o pamieci Cine Loop 38597 klatek? Oferowane
urzadzenie pozwala na cofnigcie sie 0 155 sekund badania wstecz

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy wyraza zgode.

4, Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie, ktérego frame rate w trybie B-mode wynosi
1041 klatek/s?
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy wyraza zgode i modyfikuje parametr na ,Predkos¢

odéwiezania obrazu 2D min. 1000 Hz”

5. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie wyposazone w gtowice sektorowg wykonanej w
technologii Single Crystal o kacie obrazowania 90 stopni, zakresie czestotliwosci 1,0 —
5,0 MHz oraz liczbie 80 elementéw?

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy wyraza zgode.
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