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ADP.2301.88 2022 Kielce, dnia /w.'.10.2022r.

Zgodnie z art. 135 yst.2 Ustawy Prawo zaméwiers publicznych ponizej zamieszcza sie tresé

pytan i odpowiedzi dotyczgcych przetargu nieograniczonego pn. ,Dostawa urzadzen
medycznych”

Pytanie 1: Dot. OPZ, Czgs$¢ IV Komora laminarna z wyposazeniem
Czy Zamawiajgcy dopusci, aby komora posiadata otwory technologiczne 3 x 2 (prawa i lewa

strona w $cianach bocznych)? Wieksza ilosé otworéw technologicznych daje Zamawiajgcemu
wigcej mozliwosci funkcjonalnych.

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy wymagat 2x 2 otwory technologiczne w $ciankach bocznych.

Zgodnie z trescig SWZ (str. 5) Wykonawca moze Zaproponowaé sprzet o lepszych
parametrach — cyt. »---SPrzet mozna zastgpic réwnowaznym, ktéry nie bedzie gorszy niz ten
wskazany w SWZ oraz gwarantowac bedzie zachowanie parametrow i funkcjonalnosci
opisanych w SWZ. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rébwnowazne jest
obowigzany wykazag, ze oferowany przez niego sprzet spetnia wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. Ewentualne wystepujgce w SWZ nazwy (w tym nazwy wiasne, znaki
towarowe, normy oraz sformutowania »Np.”), typy i pochodzenie produktéw nie sg dla
wykonawcy wigzgce i nie majg na celu naruszenia ustawy PZP, a jedynie doprecyzowanie
oczekiwan jakosciowych, funkcjonalnych i technologicznych Zamawiajgcego. Wszystkie
Zmiany i odstepstwa nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
Sprzetu oraz nie mogg powodowaé Zmniejszenia ich trwatosci eksploatacyjnej. Wszystkie
planowane rozwigzania rownowazne i zamienne muszg by¢ uzgodnione pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawcg. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne,
jest zobowigzany wykaza¢, Zze oferowane Przez niego rozwigzanie spetnia wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wykonawca zatgcza do oferty wykaz
rozwigzan réwnowaznych stosownie wraz z jego opisem lub normami.”

Oceny zgodnosci oferowanego sprzetu z wymaganiami opisanymi w SWZ Zamawiajgcy
dokona w oparciu o tregé oferty.

Pytanie 2: Dot. OPZ, Czes$¢ IV Komora laminarna z wyposazeniem

Czy Zamawiajgcy dopusci blat roboczy o wymiarach wewnetrznych 580 mm gtebokosé x 149,7
mm szerokos$é x 740 mm wysokosé? Sg to parametry korzystniejsze dia Zamawiajgcego.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy wymagat blat roboczy o wymiarach wewnetrznych 540 mm
gtebokos$é¢ x 1490 mm szeroko$¢ x wysokos$é 660 mm z tolerancjg (+/- 20 mm).

Zgodnie z trescig SWZ (str. 5) Wykonawca moze Zaproponowac sprzet o lepszych
parametrach — cyt. »---SPrzet mozna zastgpig réwnowaznym, ktéry nie bedzie gorszy niz ten
wskazany w SWZ oraz gwarantowac bedzie zachowanie parametrow i funkcjonalnosci

opisanych w SWZ. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest

obowigzany wykazag¢, ze oferowany przez niego sprzet spetnia wymagania okreslone przez
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zamawiajgcego. Ewentualne wystepujace w SWZ nazwy (w tym nazwy wiasne, znaki
towarowe, normy oraz sformutowania ,np.”), typy i pochodzenie produktéw nie sg dla
wykonawcy wigzgce i nie majg na celu naruszenia ustawy PZP, a jedynie doprecyzowanie
oczekiwan jakosciowych, funkcjonalnych i technologicznych zamawiajacego. Wszystkie
zmiany i odstepstwa nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
sprzetu oraz nie mogg powodowac zmniejszenia ich trwatosci eksploatacyjnej. Wszystkie
planowane rozwigzania rownowazne i zamienne musza by¢ uzgodnione pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne,
jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego rozwigzanie spetnia wymagania
okreslone przez zamawiajgcego. W takim przypadku wykonawca zatgcza do oferty wykaz

rozwigzan rownowaznych stosownie wraz z jego opisem lub normami.”

Oceny zgodno$ci oferowanego sprzetu z wymaganiami opisanymi w SWZ zamawiajacy

dokona w oparciu o tres¢ oferty.

Pytanie 3: Dot. OPZ, Czesé IV Komora laminarna z wyposazeniem
Czy zamawiajgcy dopusci komore o catkowitej wysoko$ci zewnetrznej 2345 mm? (komora
1545 mm + statyw 800 mm).

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy wymagat wysokos¢ max 2250 mm catkowita (+/-20mm).

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaproponowanie znacznie wyzszej komory.

Pytanie 4: Dot. OPZ, Czesé IV Komora laminarna z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy uzna za rownowazng komore, ktéra zamiast trybu pracy ECO bedzie miata
wytgcznie tryb stand by 2 W trybie stand by predko$¢ przeptywu powietrza jest o okoto 30%
nizsza niz predko$¢ nominalna, wytgczone sg rowniez funkcje o$wietlenia. Komora pobiera

mniej energii elektrycznej, zatem mozna uznaé, ze pracuje w trybie ECO.

ODPOWIEDZ : Zamawiajgcy wymagat, aby komora byta wyposazona w tryb pracy ECO
i stand by. W przypadku zaproponowania sprzgtu rownowaznego wykonawca, zgodnie z
treécig SWZ, zobowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego rozwigzanie spetnia
wymagania okreslone przez zamawiajgcego. W takim przypadku wykonawca zalgcza
do oferty wykaz rozwigzan réwnowaznych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
Pytanie 5: Dot. OPZ, Czes$¢ IV Komora laminarna z wyposazeniem

Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie wyposazone w liczniki pracy dla komory, lampy UV i

filtrow, bez licznika pracy wentylatora? W komorze laminarnej nie ma potrzeby kontrolowania

czasu pracy wentylatora. Ponadto czas pracy wentylatora = czas pracy komory.
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wentylatora. Pozostate licznikj 83 wymagane przez Zamawiajacego.

Pytanie 6: Dot. OPZ, Czg¢s¢ IV Komora laminarna z wyposazeniem
Czy Zamawiajgcy dopusci komore o szybkosci przeptywu powietrza regulowanej
automatycznie do wartosci 0,4 m/s, co jest zgodne z normg EN-124697

ODPOWIEDZ Zamawiajgcy wyraza zgode na Zaproponowanie komory o szybkosci
przeptywu powietrza regulowanej automatycznie do wartosci 0,4 m/s, co jest zgodne z normg
EN-12469 (lub rownowazng), ktérej spetnienie Zamawiajgcy Wymagat w SWZ.

Pytanie 7: Dot. OPZ, Cz¢$¢ IV Komora laminarna z wyposazeniem
Czy Zamawiajgcy dopusci komore z podstawg o wysokosci 80 ¢m, wyposazong
W poziomowane nézki, umozliwiajgcy regulacje w zakresie +-2 cm?

Pytanie 8: Dot. OPZ, Cze$¢ IV Komora laminarna z wyposazeniem

Czy Zamawiajgcy dopusci komore z jednym wentylatorem?
Jeden wentylator zZapewnia rownomierny przeptyw powietrza, nie dopuszczajgc do zachwiania
réwnowagi przeptywu (wigksza ilogé wentylatoréw ma tendencje do wzajemnego wplywania
na generowane przeptywy)
Komory laminarne z jednym wentylatorem $g prostszy w serwisowaniu i tanszy w
eksploatacii. llogé wentylatoréow w komorze laminarnej nie wptywa na jej funkcjonalnosé.

ODPOWIEDZ : Zamawiajgcy wymagat 3 wentylatoréw typu cyfrowego.

Zgodnie z trescig SWz (str. 5) Wykonawca méZe Zaproponowac sprzet o lepszych
parametrach — cyt. »---SPrzet mozna zastgpic réwnowaznym, ktory nie bedzie gorszy niz ten
wskazany w SWZ oraz gwarantowa¢ bedzie zachowanie parametrow i funkcjonalnosci
opisanych w SWzZ. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest
obowigzany wykazag, ze oferowany przez niego sprzet spetnia wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. Ewentualne wystepujgce w SWz nazwy (w tym nazwy witasne, znaki
towarowe, normy oraz sformutowania -NP.”), typy i pochodzenie produktéw nie sg dla
wykonawcy wigzace i nie majg na celu naruszenia ustawy PZP, a jedynie doprecyzowanie
oczekiwan jakosciowych, funkcjonalnych i technologicznych Zamawiajgcego. Wszystkie
Zmiany i odstepstwa nie Mogq powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych j uzytkowych

sprzetu oraz nie Mogq powodowaé zmniejszenia ich trwatosci eksploatacyjne. Wszystkie

POWER MEDICUS- centrum symulacji medycznej UJK
2014-2020




Europejski Fundusz Spolteczn Ly
Wiedza Edukacja Rozwdj POiSka PEj P y 1

Fundusze i ( Unia Europejska B

i Fundusze Rzeczpospolita U | ia Europej 2
- Uniwersyiet

planowane rozwigzania réwnowazne i zamienne muszg by¢ uzgodnione pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca. Wykonawca, ktory powoluje sie na rozwiazania rownowazne,

jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego rozwigzanie speinia wymagania

okreslone przez zamawiajgcego. W takim przypadku wykonawca zatgcza do oferty wykaz

rozwigzan réwnowaznych stosownie wraz z jego opisem lub normami.”

Oceny zgodnoéci oferowanego sprzetu z wymaganiami opisanymi w SWZ zamawiajacy

dokona w oparciu o tres¢ oferty.

Pytanie 9 : Dot. OPZ, Czesc IV Komora laminarna z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z wymogu, aby komora posiadata wlot powietrza z przodu
w ksztalcie litery V? Ksztalt otworéw wlotowych nie ma wplywu na przeptyw powietrza (tym
bardziej przy sastosowaniu  podiokietnikow, ktorych ~ Zamawiajacy wymaga).

Wymog ten znacznie ogranicza konkurencyjnos¢.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy zrezygnuje z wymogu, aby komora posiadata wlot powietrza z

przodu w ksztaicie litery V.

Pytanie 10: Dot. Czesc IV Komora laminarna z wyposazeniem
Prosimy Zamawiajacego o okreslenie drogi transportowej do miejsca docelowego dla komory
laminarnej. Czy Zamawiajacy dysponuje W budynku windg towarowg? Czy konieczne bedzie

wnoszenie urzgdzenia po schodach?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy informuje, ze winda towarowa nie siega poziomu, na ktérym
bedzie instalowana komora. Poza tym jest druga winda osobowa, ktéra jest w stanie
pomies$ci¢ komore ale musi ona by¢ bez statywu i bez dodatkowych opakowan ze wzgledu na
ograniczong dtugosé i tu jest tez problem z zastosowaniem wozka paletowego poniewaz moze
nie zmiesci¢ sie razem Z komorg do windy. Jezeli komora bedzie zabezpieczona
opakowaniami, ktorych nie bedzie mozna demontowa¢ podczas transportu to moze zajs¢
sytuacja, ze trzeba bedzie komorg wnie$é¢ na poziom 0 budynku ,D” czyli pokona¢ ok 13

schodéw z parkingu pod wejscie gtowne ok. 2.3 metréw przewyzszenia.

POWER MEDICUS- centrum symulacji medycinej UJK
2014-2020



Fundusze ; . "
E Europejskie - gZECZPOSPOUta LJ( Unia Europejska

Wiedza Edukada Rozwéj Olska Uniwersyter Europejski Fundusz Spoleczny

ADP.2301.88 2022 Kielce, dnia 45/..10.2022r.

Zgodnie z art. 135 ust.2 Ustawy Prawo zaméwieri publicznych ponizej zamieszcza sig tre$é

pytan i odpowiedzi dotyczacych przetargu nieograniczonego pn. ,Dostawa urzadzen
medycznych”

Na ponowne wystgpienie o identycznej tresci :

W dokumentacji postepowania nr ADP.2301.88.2022 na Dostawe urzadzen medycznych,
brakuje wzoru umowy (Zatgcznik nr 3), zwracam sie wiec z prosba o jego opublikowanie na
stronie postepowania, najlepiej w wersji edytowalne;.

ODPOWIEDZ: Patrz odpowiedZz na pytania zamieszczona na stronie internetowej
12.10.2022r. pakiet pytan 4.

‘.f;j .

prof. Ar hab, Stdnisia

w (Huszek

3 Yohan
“
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