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Zgodnie z art. 135 ust.2 Ustawy Prawo zaméwier publicznych ponizej zamieszcza sie tres¢

pytan i odpowiedzi dotyczgcych przetargu nieograniczonego pn. ,Dostawa urzadzen
medycznych”

Pytanie 1
Dotyczy : Zatgcznik nr 1 do SWZ — opis przedmiotu zamowienia:
Czesé 3:

a) Poz. 2 Czy Zamawiajgcy dopusci pipetor z wyswietlaczem LCD, ktéry wskazuje stan
baterii?

b) Poz. 2 Czy Zamawiajgcy dopusci pipetor bez uchwytu na $ciane?

Wszystkie pozostate wymagania SWZ, OPZ pozostajg zachowane.

ODPOWIEDZ:

a) Tak Zamawiajgcy wyraza zgode na zlozenie oferty na pipetor z wyswietlaczem LCD
wskazujgcym stan baterii.

b) Tak Zamawiajgcy wyraza zgode na ztozenie oferty na pipetor bez uchwytu na $ciane.
Pytanie 2:

Pakiet VI

W zwigzku z wymogiem stawianym drukarce do kasetek w pakiecie V to jest ,Mozliwosé
uzycia do 100 znakéw w kodzie Data MATRIX lub kodu QR’ zwracamy sie do
Zamawiajgcego o potwierdzenie, iz Zamawiajacy oczekuje petnej kompatybilnosci w zakresie
ilosci przenoszonych znakéw pomiedzy drukarka do kasetek a drukarka do szkietek, a tym
samym wymaga, aby drukarka do szkietek posiadata wbudowywany w drukarke skaner
pozwalajgcy na odczyt réwniez do 100 znakdéw w kodzie data matrix lub QR?

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy informuje, ze nie zmienia tresci SWZ.

Zgodnie z trescig SWZ (str. 5) Wykonawca moze zaproponowad sprzet o lepszych
parametrach — cyt. ,...sprzet mozna zastgpi¢ rownowaznym, ktéry nie bedzie gorszy niz ten
wskazany w SWZ oraz gwarantowa¢ bedzie zachowanie parametréw i funkcjonalnosci
opisanych w SWZ. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest

obowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego sprzet spetnia wymagania okreslone przez
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zamawiajgcego. Ewentualne wystepujgce w SWZ nazwy (w tym nazwy wiasne, znaki
towarowe, normy oraz sformutowania ,np.”), typy i pochodzenie produktdw nie sg dla
wykonawcy wigzace i nie majg na celu naruszenia ustawy PZP, a jedynie doprecyzowanie
oczekiwan jakosciowych, funkcjonalnych i technologicznych zamawiajgcego. Wszystkie
zmiany i odstepstwa nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
sprzetu oraz nie mogg powodowaé zmniejszenia ich trwatosci eksploatacyjnej. Wszystkie
planowane rozwigzania réwnowazne i zamienne muszg byC uzgodnione pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne,
jest zobowigzany wykazaé, Ze oferowane przez niego rozwigzanie spetnia wymagania
okreslone przez zamawiajgcego. W takim przypadku wykonawca zatgcza do oferty wykaz

rozwigzan rownowaznych stosownie wraz z jego opisem lub normami.”

Pytanie 3:

Pakiet V

Ze wzgledu na fakt, iz drukarki do kasetek przewaznie instalowane sg w poblizu stotu
formalinowego prosimy Zamawiajgcego o okreslenie maksymalnych wymiaréw drukarki do

kasetek.

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy informuje, ze nie zmienia tresci SWZ. Zamawiajgcy nie okresla

maksymalnych wymiaréw drukarki.

Pytanie 4:

Dotyczy czesci nr 2 — autoklaw :

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania autoklaw z terminem dostawy do 16 tygodni od
dnia odpisania umowy?
ODPOWIEDZ: Tak Zamawiajgcy wyraza zgode na ztozenie oferty na autoklaw z terminem

dostawy do 16 tygodni od daty podpisania umowy.

Pytanie 5:

Prosimy o dopuszczenie autoklawu, ktéry nie posiada wbudowanych zbiornikow, natomiast
jest podtgczony do wody biezgcej pod ci$nieniem, wody demineralizowanej oraz sprezarki —

Tak jak wymaga Zamawiajacy w specyfikacji?
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ODPOWIEDZ: Tak Zamawiajacy wyraza zgode na zioZenie oferty na autoklaw, ktéry nie
posiada wbudowanych zbiornikéw, jesli Wykonawca wykona podtgczenie do wody lub
demineralizatora oraz sprezarki.

Dotyczy zadania nr 4 komora laminarna :

Pytanie 6:

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania komore o szerokosci zewnetrznej mniejszej o 302
mm i gtebokosci 0 25 mm?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyrazi zgode i dopusci ztoZenie oferty na komore o mniejszych
wymiarach tj. o szerokosci zewnetrznej mniejszej o 302mm i gtebokosci mniejszej 0 25 mm i
dodatkowej tolerancji (+/-20mm).

Pytanie 7:

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania komore laminarna o szeroko$ci wewnetrznej blatu
roboczego mniejszej o zaledwie 300 mm?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyrazi zgode i dopusci zlozenie oferty na komore o mniejszych
wymiarach tj. o szeroko$ci wewnetrznej blatu mniejszej o 300mm i dodatkowej toleranciji (+/-
20mm).

Pytanie 8:

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania komore z jednym wentylatorem? wymog 3
wentylatorow zwigksza tylko koszty serwisowe, ale nie powoduje lepszej ochrony produktu ani
operatora .

ODPOWIEDZ : patrz odpowiedz na PYTANIE 8 z 17 .10.2022

Zamawiajgcy pierwotnie wymagat 3 wentylatoréw typu cyfrowego, co zostato zmienione
odpowiedzig na pytanie 8 z dnia 17.10.2022r. Faktyczne zastosowanie mniejszej ilosci
wentylatoréw o lepszych parametrach pracy — jest rozwigzaniem tariszym i efektywniejszym
dla Uzytkownika.

Zgodnie z trescig SWZ (str. 5) Wykonawca moze zaproponowaé sprzet o lepszych
parametrach — cyt. ,...sprzet mozna zastgpi¢ rownowaznym, ktéry nie bedzie gorszy niz ten
wskazany w SWZ oraz gwarantowa¢ bedzie zachowanie parametrow i funkcjonalnosci
opisanych w SWZ. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego sprzet spetnia wymagania okreslone przez
zamawiajgcego. Ewentualne wystgpujagce w SWZ nazwy (w tym nazwy wiasne, znaki
towarowe, normy oraz sformutowania ,np.”), typy i pochodzenie produktéw nie sg dla

wykonawcy wigzace i nie majg na celu naruszenia ustawy PZP, a jedynie doprecyzowanie
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oczekiwan jakosciowych, funkcjonalnych i technologicznych zamawiajgcego. Wszystkie
zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
sprzetu oraz nie mogg powodowa¢ zmniejszenia ich trwatosci eksploatacyjnej. Wszystkie
planowane rozwigzania réwnowazne i zamienne muszg by¢ uzgodnione pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawcg. Wykonawca, ktéry pbwo’fuje sie na rozwigzania rbwnowazne,
jest zobowigzany wykazaé, Zze oferowane przez niego rozwigzanie spetnia wymagania
okreslone przez zamawiajgcego. W takim przypadku wykonawca zatgcza do oferty wykaz

rozwigzan réwnowaznych stosownie wraz z jego opisem lub normami.”

Oceny zgodnoéci oferowanego sprzetu z wymaganiami opisanymi w SWZ zamawiajacy

dokona w oparciu o tresc¢ oferty.

Pytanie 9:

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania komore z dwoma wentylatorami?
ODPOWIEDZ : patrz odpowiedz na PYTANIE 8 z 17 .10.2022

Zamawiajgcy wymagat pierwotnie 3 wentylatoréw typu cyfrowego, co zostato zmienione
odpowiedzig na pytanie 8 z dnia 17.10.2022r. Faktyczne zastosowanie mniejszej ilosci
wentylatoréw o lepszych parametrach pracy — jest rozwigzaniem tanszym i efektywniejszym
dla Uzytkownika. Zgodnie z trescia SWZ (str. 5) Wykonawca moze zaproponowac sprzet o
lepszych parametrach — cyt. ,...sprzet mozna zastgpi¢ réwnowaznym, ktdry nie bedzie gorszy
niz ten wskazany w SWZ oraz gwarantowac bedzie zachowanie parametrow i funkcjonalnosci
opisanych w SWZ. Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania réwnowazne jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego sprzet spetnia wymagania okreslone przez
zamawiajgcego. Ewentualne wystgpujagce w SWZ nazwy (w tym nazwy wiasne, znaki
towarowe, normy oraz sformutowania ,np.”), typy i pochodzenie produktow nie sg dla
wykonawcy wigzgce i nie majg na celu naruszenia ustawy PZP, a jedynie doprecyzowanie
oczekiwan jakosciowych, funkcjonalnych i technologicznych zamawiajgcego. Wszystkie
zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
sprzetu oraz nie moga powodowa¢ zmniejszenia ich trwatosci eksploatacyjnej. Wszystkie
planowane rozwigzania réwnowazne i zamienne muszg by¢ uzgodnione pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca. Wykonawca, ktéry powotuje sig na rozwigzania rbwnowazne,
jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego rozwigzanie spetnia wymagania
okreslone przez zamawiajgcego. W takim przypadku wykonawca zatgcza do oferty wykaz

rozwigzan réwnowaznych stosownie wraz z jego opisem lub normami.”

Oceny zgodnosci oferowanego sprzetu z wymaganiami opisanymi w SWZ zamawiajacy

dokona w oparciu o tres¢ oferty.
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Pytanie 10:
Czesc V

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie czy oczekuje drukarki wyposazonej w laser niskigj
mocy to jest do 2W +/- 0,5W,

Lasery o wysokiej mocy powotujg pylenie sie tworzywa podczas dokonywania nadruku, a tym
samym drukarki muszg by¢ wyposazone w dodatkowe systemy wraz z wymiennymi filtrami.

Rozwigzanie takie jest tez niebezpieczne dla samych uzytkownikéw.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, Ze nie zmienia tre$ci SWZ.

Zgodnie z trescig SWZ (str. 5) Wykonawca moze zaproponowac sprzet o lepszych
parametrach — cyt. ,...sprzet mozna zastgpi¢ réwnowaznym, ktéry nie bedzie gorszy niz ten
wskazany w SWZ oraz gwarantowaé bedzie zachowanie parametréw i funkcjonalnosci
opisanych w SWZ. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego sprzet spetia wymagania okreslone przez
zamawiajgcego. Ewentualne wystepujgce w SWZ nazwy (w tym nazwy wiasne, znaki
towarowe, normy oraz sformutowania ,np.”), typy i pochodzenie produktéw nie sg dla
wykonawcy wigzgce i nie majg na celu naruszenia ustawy PZP, a jedynie doprecyzowanie
oczekiwan jako$ciowych, funkcjonalnych i technologicznych zamawiajgcego. Wszystkie
zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
sprzetu oraz nie mogg powodowac zmniejszenia ich trwatosci eksploatacyjnej. Wszystkie
planowane rozwigzania réwnowazne i zamienne muszg byé¢ uzgodnione pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne,
jest zobowigzany wykazaé¢, ze oferowane przez niego rozwigzanie spetnia wymagania
okreslone przez zamawiajgcego. W takim przypadku wykonawca zatgcza do oferty wykaz
rozwigzan rownowaznych stosownie wraz z jego opisem lub normami.”

Pytanie 11:
Czesé vV

Prosimy Zamawiajgcego o informacje po czyjej stronie (Zmawiajgcy czy wykonawca) lezy
pokrycie kosztéw integracji drukarki do kasetek z systemem informatycznym.
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ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, ze wymagat sprzetu z Mozliwoscig adaptacji programu
drukarki do oprogramowania na pracowni posiadanego przez Zamawiajgcego (Zamawiajacy
posiada czytniki kodéw typu Zebra dostosowane do pracy z systemem obstugi pracowni typu
Patomorfolog). Wiec Zamawiajgcy uscisla, ze za proces integracji i instalacji do posiadanego
systemy odpowiada w petni Wykonawca.

Pytanie 11
dotyczace § 5 ust.4 Wzoru umowy
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang nastgpujacego zapisu:

4. Na podstawie uprawnien wynikajgcych z tytutu rekojmi Zamawiajgcy moze Zgdac usuniecia
wady, wyznaczajgc Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, nie
dtuzszy niz 5 dni roboczych, z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie terminu moze
usungé wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierajgc w tym celu dowolny podmiot. Koszty
poniesione przez Zamawiajgcego z tego tytutu, powigkszone o kary umowne wynikajgce z
przedmiotowej umowy, mogg by¢ potrgcane przez Zamawiajgcego z wierzytelnoSci
Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obcigzony na podstawie faktury VAT wystawionej przez

Zamawiajgcego.”
na nastepujacy:

4. Na podstawie uprawnien wynikajacych z tytutu rekojmi Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia
wady, wyznaczajgc Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, nie
dhuzszy niz 5 dni roboczych, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czgsci zamiennych z
zagranicy czas naprawy moze zosta¢ wydtuzony o czas oczekiwania na czgsci, nie diuzszy
jednak niz 21 dni roboczych. Po bezskutecznym uptywie terminu Zamawiajgcy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierajgc w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione
przez Zamawiajgcego z tego tytutu, powigkszone o kary umowne wynikajgce z przedmiotowej
umowy, moga byé potrgcane przez Zamawiajgcego z wierzytelnosci Wykonawcy lub

Wykonawca zostanie obcigzony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiajgcego.

Uzasadnienie: Sprowadzenie czesci zamiennych spoza Unii Europejskiej jest niewykonalne w

terminie 5 dni roboczych, nalezy przewidzie¢ czas na transport oraz odprawe celna.

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy wyraza zgode na zaproponowang zmiang tresci § 5 ust.4 projektu

umowy.

Pytanie 13:

Pytanie nr 2 dotyczace § 9 ust.5 Wzoru umowy
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Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane nastepujacego zapisu:

»9. Lgczna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony, nie moze przekroczyé
40% wynagrodzenia brutto umowy okreslonego w § 2 ust. 2 umowy.”

na nastepujgcy zapis:

9. tgczna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony, nie moze przekroczyé
20% wynagrodzenia brutto umowy okreslonego w § 2 ust. 2 umowy.

ODPOWIEDZ: Tresé § 9 ust.5 Wzoru umowy pozostaje bez zmian. Zamawiajgcy zwraca
uwage, ze kary przewidziane w § 9 ust.5 Wzoru umowy bedg naliczane wytgcznie w przypadku
nienalezytego wykonania zobowigzania umownego bedacego efektem dziatania wykonawcy
(wina wykonawcy). To jednoznacznie przesadza, ze wykonawca dziatajac z nalezytg
starannoscig, wtasciwg dla podmiotu profesjonalnie dziatajgcego na rynku, nie doprowadzi do

sytuacji w ktorej konieczne bedzie naliczenie kary umowne;.
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